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Használati utasítás
magyar

Gratulálunk a Makita SK102 megvásárlásához!
A biztonsági előírások a készülék 
használatát leíró rész után olvas-
hatók. A készülék első indítása előtt 
olvassa végig a Használati útmutatót, 

különös tekintettel a biztonsági előírásokra. 
Figyelem: A Használati útmutató első és utolsó oldala 
ábrákat tartalmaz. A Használati útmutató átolvasása 
közben hajtsa ki ezeket a lapokat. A kapcsos {} 
zárójelben feltüntetett betűk és számok mindig az itt 
található ábrákra hivatkoznak.
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Kezdő lépések

Elemek behelyezése és cseréje
A {C} ábrának megfelelően csúsztassa el az elemtartó 
zárógombját. Nyissa ki az elemtartó fedelét, és a 
megfelelő állásban helyezze be az elemeket. Hajtsa 
vissza az elemtartó fedelét, és nyomja le, amíg a zár 
nem rögzül. 
Amikor az elemek kezdenek lemerülni, a kijelzőn kigy-
ullad az elem szimbólum {B, 9}. Ilyenkor az elemeket 
minél előbb ki kell cserélni. 
• A megfelelő állásban helyezze be az elemeket.
• Csak alkáli elemeket használjon.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, 

akkor az elemeket távolítsa el (a korrózióveszély 
megelőzése érdekében).

Kezelés

Billentyűzet és vezérlőelemek
Lásd {B} ábra:
1 LÉZER BE/KI gomb
2 IMPULZUS/ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD 

gomb
3 Zárkapcsoló
1 Kezdő lépésekMakita SK102 M
TR



D
GB
F
I
E
P

NL
DK
S
N

FIN
J

CN
ROK
PL
HR
hu

RUS
CZ
GR
LT
LV

EST
SLO
SK
M
TR
Kijelző
Lásd {B } ábra:
4 Lézer célkereszt
5 Vízszintes lézervonal
6 Függőleges lézervonal
7 Zár BE
8 Impulzus/energiatakarékos üzemmód BE
9 Az elem kezd lemerülni

Bekapcsolás és kikapcsolás
BE: Nyomja le röviden a BE gombot {B, 1}.
KI: Nyomja le, és tartsa lenyomva a KI gombot {B, 1}. 

Lézerfunkciók
A BE gomb {B, 1} lenyomása a következő lézer-
funkciókat aktiválja:

A BE gomb {B, 1} ismételt lenyomásával váltani lehet a 
funkcióállapotok között. 

Önműködő vízszintesbe állás 
és zárfunkciók
A készülék automatikusan vízszintesbe áll a megadott 
dőléstartományon belül (lásd „Műszaki adatok”).
Nyomja meg a zárkapcsolót {B, 3} a készülék szállítása 
és az automatikus vízszintesbe állás tartományán túl 
való megdöntése előtt. Zárt állapotban az inga rögzítve 
van, és az automatikus vízszintesbe állás ki van kapc-
solva. 

Impulzus/Power üzemmód
A készülék Power (nagy energiájú) üzemmód funkcióval 
rendelkezik. Bekapcsoláskor a készülék aktiválja a 
Power üzemmódot, és a lézervonalak élesek és jól 
láthatók. 
Ha nincsen szükség a lézervonalak fokozott 
láthatóságára, és energiát szeretne megtakarítani, 
akkor az Impulzus gomb {B, 2} lenyomásával aktiválja 
az impulzusfunkciót. 
A lézervonalak nagyobb távolságon (> 20 m) történő 
érzékelése érdekében, vagy kedvezőtlen megvilágítási 
feltételek esetén, célszerű lehet lézerdetektor hasz-
nálata. Impulzus üzemmódban a lézersugarat a detektor 
nagyobb távolságok esetén is érzékeli. (A lézerdetektort 
lásd a kiegészítőknél.)

Alkalmazások
Az alkalmazásra példák láthatók a Használati útmutató 
hátsó borítóján.

A BE gomb {B, 1} 
lenyomása aktiválja

1 x lézer célkereszt (vízszintes és 
függőleges lézervonal)

2 x vízszintes lézervonal
3 x függőleges lézervonal
2Kezelés Makita SK102
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A Makita SK102 pontosságának 
ellenőrzése

 A Makita SK102 pontosságát rendszeresen 
ellenőrizni kell, különösen fontosabb szintezési munkák 
előtt.

A szintezés pontosságának ellenőrzése
Lásd {J + K} ábra.
Állítsa a műszert egy állványra két, egymástól kb. 5 m-re 
levő fal (A+B) közé úgy, hogy középen legyen. 
Állítsa a zárkapcsolót {B, 3} „kioldott” ( ) állásba. 
Irányítsa a műszert az A fal felé, és kapcsolja be a Lézer 
BE {B, 1} gombbal. Aktiválja a lézer célkeresztet a Lézer 
BE {B, 1} gombbal, és jelölje meg a lézer célkereszt-
jének metszéspontját az A falon (-> A1). 
Forgassa el a műszert 180°-kal, és jelölje meg a lézer 
célkeresztjének metszéspontját a B falon is (-> B1). 
Ezután ugyanebben a magasságban helyezze a 
műszert a lehető legközelebb az A falhoz, és ismét 
jelölje meg a lézer célkeresztjének a metszéspontját az 
A falon (-> A2). Forgassa el ismét a műszert 180°-kal, és 
jelölje meg a lézer célkeresztjének metszéspontját a B 
falon is (-> B2). Mérje meg a megjelölt pontok (A1-A2 és 
B1-B2) távolságát. Számítsa ki a két mérési eredmény 
különbségét. Ha a különbség nem haladja meg az 
2 mm-t, akkor a Makita SK102 a tűréshatáron belül 
működik.
| (A1 - A2) - (B1 - B2) |  2 mm

A vízszintes vonal pontosságának ellenőrzése
Lásd {L} ábra.
Állítsa a zárkapcsolót {B, 3} „kioldott” ( ) állásba. 
Állítsa fel a műszert kb. 5 m-re a faltól. Irányítsa a 
műszert a fal felé, és kapcsolja be a Lézer BE {B, 1} 
gombbal. Aktiválja mindkét lézervonalat a Lézer BE 
{B, 1} gombbal, és jelölje meg a lézer célkeresztjének 
metszéspontját a falon.
Forgassa el a műszert jobbra, majd balra. Figyelje meg, 
hogy a vízszintes vonal mennyire tér el függőlegesen a 
jelöléstől. Ha az eltérés nem haladja meg a 3 mm-t, 
akkor a Makita SK102 a tűréshatáron belül működik.

A függőleges vonal pontosságának 
ellenőrzése
Lásd {M} ábra.
Állítsa a zárkapcsolót {B, 3} „kioldott” ( ) állásba. 
A méréshez akasszon egy függőónt a lehető legkö-
zelebb egy kb. 3 m magas fal elé. 
Állítsa fel a műszert kb. 1,5 m magasságban, kb. 1,5 m-
re a fal előtt. Irányítsa a műszert a fal felé, és kapcsolja 
be a Lézer BE {B, 1} gombbal. Aktiválja a függőleges 
lézervonalat a Lézer BE {B, 1} gombbal. Forgassa el a 
műszert, amíg a függőleges lézervonal valamennyivel a 
padló szintje fölött a függőónra mutat. Határozza meg a 
függőleges lézervonal és a függőón szála között a vonal 
teljes hosszában mérhetői maximális eltérést. 
Ha az eltérés nem haladja meg a 2 mm-t, akkor a Makita 
SK102 a tűréshatáron belül működik.
3 KezelésMakita SK102 M
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 Amennyiben a Makita SK102 a megadott 
tűréshatáron kívül működne, lépjen kapcsolatba egy 
hivatalos márkakereskedővel vagy céggel. 

Kijelzőüzenetek
A hőmérséklet a megengedett tartomány alatt vagy 
felett van: 
A lézer kikapcsol, és a () és () jelű szimbólumok 
villogni kezdenek.
Az automatikus vízszintbe állítás tartományán kívül 
van:
A lézer kikapcsol, és az éppen használt funkció 
szimbóluma villogni kezd.
Az inga zárva:
A lézersugár nincsen vízszintesbe állítva, és világít a zár 
szimbólum {B, 7}.

Kezelési és üzemeltetési megjegyzé-
sek
A készüléket tilos vízbe meríteni. A szennyeződést 
nedves, puha kendővel törölje le. Ne használjon 
agresszív tisztítószereket vagy oldatokat. Az optikai 
felületeket ugyanúgy kezelje, mint a szemüveg vagy a 
fényképezőgép lencséjét.
Erős rezgés vagy a készülék leejtése annak károso-
dását okozhatja. A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy 
nem sérült-e a készülék. Rendszeresen ellenőrizze a 
műszer szintezési pontosságát.

Szállítás
A készülék biztonságos szállítása érdekében állítsa a 
zárkapcsolót {B, 3} „zárt” ( ) állásba. 
4Kezelés Makita SK102
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Műszaki adatok

A módosítás jogát fenntartjuk (ábrák, szöveg és műszaki 
adatok). 

Biztonsági előírások

A készülékért felelős személynek biztosítania kell, hogy 
az összes felhasználó megértse és betartsa ezeket az 
utasításokat.

Szimbólumok
A szimbólumok jelentése:

� FIGYELMEZTETÉS:
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati 

módot jelez, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat. 

� FIGYELEM:
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati 

módot jelez, amely kisebb sérülést, illetve jelentős 
anyagi, pénzügyi vagy környezeti kárt okozhat.

 Olyan fontos tudnivaló, amelynek betartása a 
műszer szakszerű és hatékony kezeléséhez elengedhe-
tetlen.

Megengedett használat
• Függőleges lézervonal vetítése.
• Vízszintes lézervonal vetítése.
• Függőleges és vízszintes lézervonal vetítése egys-

zerre (lézer célkereszt).

Mérési tartomány min. 60 m detektorral

Szintezési pontosság ± 3.0 mm 10 m-en

Dőléstartomány 4° ± 0.5

Vízszintes pontosság ±1 mm 5 m-en

Függőleges pontosság ±0,75 mm 3 m-es 
vonalhosszon

Lézertípus 635 nm, II. lézerosztály

Elemtípus AA, 3 x 1.5 V

Víz és por elleni védelem IP 54, 
por ellen védett, 

freccsenő víz ellen védett

Üzemi hőmérséklet –10 °C és 40 °C között

Tárolási hőmérséklet –25 °C és 70 °C között

Méretek (M x H x Sz) 102 x 75 x 102 mm

Súly 475 g

Állványmenet 1/4"
5 Műszaki adatokMakita SK102 M
TR



D
GB
F
I
E
P

NL
DK
S
N

FIN
J

CN
ROK
PL
HR
hu

RUS
CZ
GR
LT
LV

EST
SLO
SK
M
TR
Tiltott használat
• Útmutató ismerete nélküli használat.
• A megadott határokon túli használat.
• A biztonsági rendszerek kiiktatása, a figyelmeztető 

matricák eltávolítása.
• A műszer szerszámmal (pl. csavarhúzóval) való 

kinyitása, kivéve bizonyos eseteket, amikor ez 
egyértelműen megengedett.

• A termék átalakítása, módosítása.
• Mások szándékos elvakítása.
• Elégtelen biztonsági intézkedések a mérés helys-

zínén. 

Használati körülmények

 Lásd a „Műszaki adatok” című részt.

A Makita SK102 emberi tartózkodásra alkalmas környe-
zetben való használatra készült, robbanásveszélyes 
vagy agresszív környezetben nem használható.

Felelősségvállalás
Az eredeti berendezés gyártója, a 
Makita Corporation Anjo, Aichi 446-8502, Japan 
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 
(röviden: Makita) a következőkért vállal felelősséget:
A Makita a felelős az általa gyártott terméknek az eredeti 

kiegészítőkkel és a Használati útmutatóval együtt 

történő biztonságos szállításáért.

A nem Makita gyártmányú kiegészítők gyártóinak 
felelőssége:
A Makita SK102 készülékhez mások által készített 

kiegészítők gyártói felelősek termékeik biztonságos 

kialakításáért és a biztonsági előírások csatolásáért. 

Felelősek azért is, hogy az általuk gyártott kiegészítők 

biztonságosan használhatók a Makita készülékével.

A műszer felügyeletével megbízott személy 
felelőssége:

� FIGYELMEZTETÉS
Biztosítania kell, hogy a műszert az előírásoknak 

megfelelően használják. Ez a személy felelős a 
felhasználók kiképzéséért és a műszer használat 
közbeni megóvásáért is. A műszer felügyeletével 
megbízott személy feladatai:

• a termék biztonsági előírásainak és használati 
utasításának megértése

• a helyi baleset-megelőzési szabályok tökéletes 
ismerete

• a Makita azonnali értesítése, ha a műszer 
balesetveszélyessé válik
6Biztonsági előírások Makita SK102
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Használat közbeni veszélyek

� FIGYELEM:
Ha a műszert leejtették, nem megfelelően hasz-

nálták vagy átalakították, hibás távmérés történhet.

 Végezzen időnként ellenőrző méréseket, 
különösen azt követően, ha a műszert nem az előírt 
módon használták, illetve a fontos mérések előtt, alatt és 
után. 
Lásd: „A Makita SK102 pontosságának ellenőrzése”.

� FIGYELMEZTETÉS:
A lemerült elemeket tilos a háztartási hulladékkal 

együtt kidobni. Kímélje a környezetet, és vigye az 
elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.

A készüléket tilos a háztartási hulladékkal 
együtt kidobni.
A készülék ártalmatlanítását az érvényes 
jogszabályoknak megfelelően kell 
végrehajtani.
Mindig ügyelni kell arra, hogy a készülékhez 
illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

Tartsa be az országos és helyi előírásokat.

A módosítás jogát fenntartjuk (ábrák, leírások és 

műszaki adatok).

Elektromágneses összeférhetőség 
(EMC)

� FIGYELMEZTETÉS:
A Makita SK102 megfelel az érvényben levő 

szabványok és törvények legszigorúbb előírásainak. 
Ennek ellenére nem lehet teljesen kizárni annak a 
lehetőségét, hogy megzavarja valamilyen másik 
készülék működését. 
7 Biztonsági előírásokMakita SK102 M
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Lézerosztály
A Makita SK102 látható lézersugarat bocsát ki a műszer 
elején {A}.

Ez a 2. lézerosztályú termék megfelel a következőknek:
• IEC60825-1 : 2014 „Lézertermékek sugárvédelme”

2/II lézerosztályú termékek:
Ne nézzen a lézersugárba, és ne irányítsa mások felé! A 
szem ösztönösen védekezik, és hunyorít.

� FIGYELMEZTETÉS:
Veszélyes lehet a lézersugárba optikai eszközzel 

(szemüveg, távcső) belenézni.

� FIGYELEM:
A lézersugárba nézés veszélyes lehet a szemre.

Címkék

Hullámhossz 635 nm

Maximális sugárzási teljesítmény 
minősítéshez

0.95 mW

Impulzusismétlődési frekvencia (PRF) 10 kHz

Impulzushossz 50 µs, cw

Nyalábdivergencia (vonal) 120° × 0.1°
8Biztonsági előírások Makita SK102
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